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Определение   

глинистой составляющей 

        Аппарат для определения глинистой 
составляющей модель 01315М предна-
значен для определения глинистой со-
ставляющей и для приготовления суспен-
зий и растворов .  

Принцип действия установки:  

Стакан с испытуемой жидкостью уста-
навливают вверху стойки в специальное 
гнездо. При этом нажимается тумблер и 
включается микропереключатель, кото-
рый не допускает включение аппарата в 
работу без установленного стакана. Мак-
симальное время перемешивания 10 ми-
нут, задается с помощью реле времени. 
После снятия стакана и смыва частиц песка с миксера во-
дой, аппарат готов для следующего испытания.  
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